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PRoToKoL o zKoUŠce ě.411ol2o

Vzorek ke zkoušení předkládá:

Kontaktní údaje:

Evidenční číslo zhotovitele:

číslo vzorku:

vzorek odebral:

Metoda odběru vzorku:

Typ vzorku:

plán vzorkování ze dne:

Datum příjmu vzorku:

Datum provedení zkoušek:

Matrice vzorku:

Místo odběru vzorku:

lng, Markéta Dvořáčková, vedoucí zkušební

V Chrudimi dne: 6,5.2020

Obec Tehov
Tehov čp.2
258 01Vlašim

Pan Kokta, te|.724 188 992, ou.tehov@seznam.cz

17512009

657112020

Letáček Jakub

akreditovaný dle SoP-V-o1(ČSN lSo 5667-5)

prostý (bodový) vzorek

26.3.2020

16.4.2020

16.4.2020 - 5.5.2020

voda pitná

Tehov, oÚ e.p. z

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek uvedené na všech listech protokolu se týkají pouze vzorků uvedených
na tomto protokolu a protokol nenahrazuje jiné dokumenty. Bez písemného souhlasu vedoucího zkušební laboratoře
se protokol o zkoušce nesmí reprodukovat jinak, než celý.

Nejistota měřeníje rozšířená nejistota odpovídající 95 % intervalu spolehlivosti, Je uvedena jako odhad relativní
směrodatné odchylky v procentech násobený koeficientem k = 2.

Za správnost odpovídá:
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Výsledky zkoušek

číslo vzorku 6571
označení vzorku Tehov č.p. 2

Poois vodovodní baterie v kuchvni
Matrice vzorku voda pitná

7aáálak nrlhěrl l vzarkll - rlatt tm ňac, 16.4,2020 11:45

a rozbor
Parametr Jednotka Výsledek zkuš. metoda Limit.

hodnota
Typ
limitu

l ntestináln í enterokokv KTJ/,I00 ml 0 soP - 308 A 0 NMH
živé orqanismy iedinci/ml 0 soP - 317 0 MH
Abioseston o/o 1 soP - 3,16 5 MH
počet orqanismů iedinci/ml 0 SoP - 317 50 MH
E. coli met. membrán. filtrů KTJ/100 ml 0 SoP_311 B 0 NMH
Počtv kolonií při22'C KTJ/ml 3 soP - 306 200 DH
koliformní baktérie met. membrán,
filtrů

KTJ/100 ml 0 SoP-311 B 0 MH

Dnňfrr lznlnnií nři ?Aoíi KT.l/ml 2 šnP - ?nA Aa nL.l

rozbor
Parametr Jednotka Výsledek zkuš. metoda NM Limit.

hodnota
Typ
limitu

Vyh.

pH Neurčená 7,7 SoP-íOB 0,2 6,5 - 9,5 MH ano
Chlor volnÝ mq/l <0,02 SoP-03A
Dusitanv (N02) mg/l <0,1 SoP - 24 0,5 NMH ano
Barva vodv mo/lPt <5 SoP _ 55 20 MH ano
zákal vody zF (n) 0,82 SoP-09A 10 o/o 5 MH ano
Pach přiiatelný SoP - 05 ano
Chut' přiiatelná SoP - 05 ano
CelkovÝ orq. vázanÝ uhlík (TOC mg/l 2.16 SoP - 79 10 oÁ 5.00 MH ano
Bromičnany pg/l <5 subdodávka

bromičnanv
10 NMH ano

Chloritany ps/l <10 subdodávka -
chloritanv.

200,0 NMH ano

Chlorečnany pg/l <10 subdodávka -
chloritanv

200 NMH ano

Teplota oc 12,6 SoP - 01 0,1

Kadmium (Cd) mq/l <0,0005 soP - 101 0,005 NMH ano
Měd'(Cu) mo/l <0,01 soP - í01 1 NMH ano
Železo celk. (Fe) mq/l 1.81 SoP _ ,10,1 10o/o 0,2 MH ne
Nikl (Ni) mg/l 0,0026 SoP - 101 15%o 0,02 NMH ano
Olovo íPb) mq/l <0.0í soP - í01 0.01 NMH ano
Benzo/b/fl uoranthen ***

ug/l <0,002 SoP - 74
Benzo/J</fl uoranthen ***

uo/l <0,002 SoP _ 74
Benzo/aiovren ***

uo/| <0,002 soP - 74 0,010 NMH ano
Benzo/ohi/oervlen * uo/l <0,005 SoP - 74
lndeno(1,2,3-cd)pVren ***

uq/l <0,005 SoP - 74
Polycyklické aromatické
rrhlnvorlíkv _ §llm2

ug/l <0,01 soP - 74 0,10 NMH ano
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Parametr Jednotka Výsledek zkuš. metoda NM Limit,
hodnota

Typ
limitu

Vyh.

Benzen uq/l <0,5 SoP - 63 1 NMH ano
1,1.2trichlorethen ffCE) ug/l <0,1 SoP - 63 10 NMH ano
1,1,2,2-tetrach lorethen (PC E) uo/l <0,1 soP - 63 10 NMH ano
chloroform uo/l 29,4 soP - 63 15 oÁ 30 MH ano
Bromdichlormethan uq/l 7,4 SoP - 63 20 ok

Dibromchlormethan uo/l <0.5 soP - 63
Bromoform uq/l <1 soP - 63
Trihalomethanv Lro/l 36.8 sóP - A? 3O O/" 100 NlVH eno

*** oznaóené látky jsou zahrnUty do parametru Polycyk|ické aromatické uhlovodíky - suma,

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Použité metody zkoušení

Vysvětlivky:
A/N Akreditovaná/neakreditovanázkouška
NM Nejistota měření
KTJ Kolonietvořícíjednotku
NMH Nejvyšší mezní hodnota
MH Mezní hodnota
DH Doporučená hodnota

Metoda AJN ldentifikace metody
Místo

provedení
zkouškv

SoP - 316 A csN 7577,13 2
soP - 55 A Čsru eru lso 7887 - metoda C 2
subdodávka - bromičnanv A ALS Laboratorv Grouo Praha - metoda W-OXY-IC J

SoP - 311 B A ósN rru lSo 9308-1:2015 2
subdodávka - chloritany,
chloreěnany

A ALS Laboratory Group Praha metoda W-OXY-IC 3

soP - 101 A CSN EN lSO ,11885, manuál přístroje |CPE - 9000 2
soP - 308 A A cSN EN lso 7899-2 2
SoP-09A A Metodika firmv HACH 2
SoP - 317 A cSN 757712 2
SoP - 24 A CSN EN 26777 2
SoP - 05 A cSN EN 1622, TNV 757340 2
soP-l0B A CSN lSO 10523 + zménaZ1 1

soP - 306 A cSN EN lso 6222 2
soP - 74 A cSN EN lso 17993, cSN 75 7554 2
SoP - 01 A čsN 75 7342 1

soP _ 79 A csN EN 1484 2
soP - 63 A cSN EN lso 10301, csN 75 7550 2
SoP - 63 A dooočet z naměřenÝch hodnot 2
soP-03A A Aplikační listv firmv HACH 1

sop - 3í7 A čstrl zszzlz 2



B|OANALYT|KA CZ, s.r.o,
Laboratoř Chrudim, zkušební taboratoř č.1012, akreditovaná ČlA
dre Čs/v EN tso/lEc 17025:2018
537 01 Chrudim, Píšťovy 820

Protokol o zkoušce č. 4110/20

xA.
Strana: 4 l 4

Hodnoceníje provedeno dle vyhlášky č.25212004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a
teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění.

Hodnocení zpracoval: lng. Eva Novotná

Místo provedení zkoušky:
1. Terénní měření
2. Laboratoř Chrudim
3. Subdodávka - mimo Laboratoř Chrudim

Konec protokolu o
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PRoToKoL o zKoUŠce č.4111l2o

Vzorek ke zkoušení předkládá:

Kontaktní údaje:

Evidenčn í číslo zhotovitele:

číslo vzorku:

vzorek odebral:

Metoda odběru vzorku:

Typ vzorku:

plán vzorkováníze dne:

Datum příjmu vzorku:

Datum proveden í zkoušek:

Matrice vzorku:

Místo odběru vzorku:

lng. Markéta Dvořáčková, vedoucí zkušební

V Chrudimi dne: 6.5.2020

Obec Tehov
Tehov čp,2
258 01Vlašim

Pan Kokta, te|.724 188 992, ou.tehov@seznam,cz

17512009

657212020

Letáček Jakub

akreditovaný dle SoP-V-o1(ČsN lSo 5667-5)

prostý (bodový) vzorek

26,3.2020

16,4.2020

16,4.2020 - 30.4.2020

voda pitná

Petřiny, RD č.p.9

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek uvedené na všech listech protokolu se týkají pouze vzorků uvedených
na tomto protokolu a protokol nenahrazuje jiné dokumenty. Bez písemného souhlasu vedoucího zkušební laboratoře
se protokol o zkoušce nesmí reprodukovatjinak, než celý.

Nejistota měřeníje rozšířená nejistota odpovídající 95 % intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako odhad relativní
směrodatné odchylky v procentech násobený koeficientem k = 2.

Za správnost odpovídá:
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Výsledky zkoušek
číslo vzorku 6572

označení vzorku Petřinv č.p. 9
Popis vodovodní baterie v kuchvni

Matrice vzorku voda pitná
7ačáíek orlLrěrrr vzorktl - datrlm čas: 16.4_2020 12,.oo

a rozbor
Parametr Jednotka Výsledek zkuš. metoda Limit.

hodnota
Typ
limitu

l ntestinál n í enterokokv KTJ/100 ml 0 sop - ?nR A 0 NMH
zivé orqanismv iedinci/ml 0 soP - 317 0 MH
AFrioseston oÁ 1 SoP - 316 5 MH
počet orqanismů iedinci/ml 0 SoP - 317 50 MH
E. coli met. membrán. filtrů KTJ/100 ml 0 soP - 31,1 B 0 NMH
Počtv kolonií oři22"C KTJ/ml 4 soP - 306 200 DH
Ko|iformní baktérie met. membrán.
filtrů

KTJ/100 ml 0 SoP - 31,1 B 0 MH

Dnňhr lznlnnií nři QAoC KT,l/ml ) soP - 3n6 Ao nH

rozbor
Parametr Jednotka Výsledek zkuš. metoda NM Limit.

hodnofa
Typ
limitu

Vyh.

oH Neurčená 7,4 soP_10A 0,2 6,5 - 9,5 MH ano
konduktivita mS/m 35 soP-l2A 10% 125 MH ano
Chlor volný mo/l <0,02 soP_03A
Amonné ionty (NH4)
spektrofotometrickv

mg/l <0,í soP - 23 0,5 MH ano

Drtsitanv íNC)2) mo/l <0,1 SoP - 24 0,5 NMH ano
Dusičnanv (N03) mg/l 29,8 soP - 26 15% 50 NMH ano
Chloridv mo/l 17,5 SoP - 34 15% 100 MH ano
Síranv mo/l 63.3 soP _ 36 15% 250 MH ano
Fluoridv mo/l 0,17 soP - 18 15% 1,5 NMH ano
Barva vody mq/lPt 30.4 soP - 55 10% 20 MH ne
zákal vodv zF (n) 0,5 SoP-09A 10% 5 MH ano
Pach přiiatelnÝ soP - 05 ano
Chuť přiiatelná SoP - 05 ano
Suma Ca + Mo (tvrdost vodv) mmol/l 2,44 SoP _ 41 15% 2,0 - 3,5 DH ano
kyanidv veškeré mq/l <0.005 soP - 31 0,05 NMH ano
CelkovÝ orq. vázanÝ uhlík (TOC mq/l <0,5 SoP - 79 5,00 MH ano
Bromičnany L,s/l <5 subdodávka -

bromičnanv
10 NMH ano

Chloritany ps/l <í0 subdodávka -
chloritanv,

200,0 NMH ano

Chlorečnany pg/l <í0 subdodávka -
chloritanv.

200 NMH ano

Teolota ,c 13,4 SoP _ 01 0.1

Stříbro (Aq) mq/l <0,003 soP - 101 0,05 NMH ano
Hliník (Al) mq/l <0,05 SoP - 101 0,2 MH ano
Arzen íAs) moil <0.005 sop - íní 0 0,1 NMH ano
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Parametr Jednotka Výsledek zkuš. metoda NM Limit,
hodnota

Typ
limitu

Vyh,

Bór (B) mq/l <0.05 SoP _ 101 1 NMH ano
Bervlium (Be) mq/l <0,0005 SoP - ,101 0,002 NMH ano
Kadmium (Cd) mo/l <0,0005 SoP - 101 0,005 NMH ano
Chróm celk. (Cr) mq/l <0,002 SoP - 101 0,05 NMH ano
Měd'(Cu) mo/l <0,01 SoP - 101 1 NMH ano
Zelezo celk. (Fe) mq/l 0.11 SoP - 101 10% 0.2 MH ano
Manqan (Mn) mo/l 0,002 SoP - 101 10% 0,05 MH ano
Nikl (Ni) mq/l <0,002 SoP - 101 0,02 NMH ano
Olovo (Pb) mq/l <0-0í snP - íní 0.01 NMH ano
Rtut' mq/l <0.0002 soP - 47 0 00í NMH ano
Antimon mq/l <0.004 sop - 44 0 005 NMH áno
Selen mq/l <0,002 SoP - 44 0,01 NMH ano
Vápník mo/l 76.5 SoP - 4,1 15 o/o 40-80 DH ano
Hořčík mo/l 13 SoP - 41 1 5o/o 20-30 DH ne
Sodík mo/l 10 SoP - 48 15o/o 200 MH ano
Benzo/b/fluoranthen ***

uq/l <0,002 SoP - 74
Benzo/k/fluoranthen ***

uo/l <0,002 SoP - 74
Benzo/a/pvren ***

uq/l <0,002 SoP _ 74 0,010 NMH ano
Benzo/qhi/perylen ***

uo/l <0,005 soP - 74
lndenoíí.2 3-cd)ovren ** uq/l <0.005 soP - 74
Polycyklické aromatické
uhlovodíkv - suma

pg/l <0,01 SoP - 74 0,10 NMH ano

Benzen uq/l <0,5 SoP - 63 1 NMH ano
1, 1,2trichlorethen fiCE) uq/l <0,1 SoP - 63 10 NMH ano
1,1,2,2-tetrachlorethen (PCE) uq/l <0,1 SoP - 63 10 NMH ano
1,2-dichlorethan ug/l <1 SoP _ 63 3 NMH ano
chloroform uq/l <0.5 SoP - 63 30 MH ano
Trihalomethanv ug/l <1 SoP - 63 100 NMH ano
Uran pg/l 0,83 subdodávka

l lren
15 NMH ano

*** Oznaóené látky jsou zahrnuty do parametru Po|ycyk|ické aromatické uhlovodíky - suma.

Parametr Jednotka Výsledek zkuš, metoda NM Limit.
hodnota

Typ
limitu

Vyh,

Acetochlor ESA + pg/l <o,02 subdodávka
pesticidy met.
LcMS

0,1 NMH ano

Acetochlor OA + ps/l <o,o2 subdodávka
pesticidy met,
LcMs

0,1 NMH ano

Alachlor ESA tJg/l <0,02 subdodávka
pesticidy met.
LcMS

1 NMH ano

Alachlor OA pgil <0,02 subdodávka
pesticidy met.
LcMs

1 NMH ano

Metolachlor ESA pg/l 0,088 subdodávka
pesticidy met.
lct\/s

6 NMH ano
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Parametr Jednotka Výsledek zkuš. metoda NM Limit.
hodnota

Typ
limitu

Vyh,

Metolachlor OA ps/l <0,03 subdodávka
pesticidy met.
LcMS

6 NMH ano

Metazachlor ESA ps/l <0,02 subdodávka
pesticidy met.
LcMs

5 NMH ano

Metazachlor OA pg/l <0,04 subdodávka
pesticidy met.
l í:t\/I§

5 NMH ano

Ch loridazone-desphenyl- pg/l <0,03 subdodávka
pesticidy met.
LcMs

6 NMH ano

Chloridazon-methyl desphenyl t]g/l <0,05 subdodávka
pesticidy met.
LcMS

6 NMH ano

Atrazin - desethyl + pg/l 0,0í4 subdodávka
pesticidy met.
LcMS

0,1 NMH ano

Atrazin - desisopropyl + pg/l <0,01 subdodávka
pesticidy met.
lcíMs

0,,1 NMH ano

Terbutylazin - desethyl + pg/l <0,01 subdodávka
pesticidy met.
LcMs

0,1 NMH ano

Terbutylazin - hydroxy + ps/l <0,01 subdodávka
pesticidy met.
LcMS

0,1 NMH ano

Metribuzin, desamino- + pg/l <0,0í subdodávka
pesticidy met.
lcíMs

0,1 NMH ano

Chlortoluron, desmethyl- + u9/l <o,o2 subdodávka
pesticidy met,
LcMs

0"l NMH ano

lsoproturon, desmethyl- + pg/l <0,02 subdodávka
pesticidy met.
LcMs

0,1 NMH ano

lsoproturon, monodesmethyl- + ps/l <0,02 subdodávka
pesticidy met.
LcMs

0,1 NMH ano

terb uty lazi n-desethy 1-2-hyd roxy
+

ps/l <0,0í subdodávka
pesticidy met.
lclMs

0,1 NMH ano

Glyfosát + pg/l <0,05 subdodávka
pesticidy met.
LcMs

0,1 NMH ano

AMPA + p9/l <0,05 subdodávka
pesticidy met.
l ct\/s

0,í NMH ano
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Parametr Jednotka Výsledek zkuš. metoda NM Limit.
hodnota

Typ
limitu

Vyh,

Acetochlor + pg/l <0,03 subdodávka
pesticidy met.
LcMs

0,1 NMH ano

Alachlor + pg/l <0,02 subdodávka
pesticidy met.
LcMs

0,1 NMH ano

Atrazin + ps/l <0,01 subdodávka
pesticidy met.
l í]]\/s

0,,1 NMH ano

Atrazin-2-hydroxy- ug/l <0,01 subdodávka
pesticidy met.
LcMs

2 NMH ano

Azoxystrobin + pg/l <0,01 subdodávka
pesticidy met,
LcMS

0,1 NMH ano

Bentazon + pg/l <0,01 subdodávka
pesticidy met.
LcMS

0,1 NMH ano

Boscalid + pg/l <0,01 subdodávka
pesticidy met.
l cMs

0,1 NMH ano

chloridazone + ps/l <0,01 subdodávka
pesticidy met.
LcMS

0"l NMH ano

Chlorpyrifos + pg/l <0,005 subdodávka
pesticidy met,
LcMs

0,1 NMH ano

chlortoluron + pg/l <0,01 subdodávka
pesticidy met.
l cMs

0,1 NMH ano

Clomazone + ug/l <0,01 subdodávka
pesticidy met
LcMs

0,1 NMH ano

Dicamba + ps/l <0,03 subdodávka
pesticidy met
LcMS

0,1 NMH ano

Cyproconazole + ps/l <0,01 subdodávka
pesticidy met
LcMs

0,1 NMH ano

Diflufenican + pgil <0,02 subdodávka
pesticidy met
l ct\ns

0,1 NMH ano

Difenoconazole + pg/l <0,o2 subdodávka
pesticidy met
LcMs

0,1 NMH ano

Dikvát dibromid + pg/l <0,05 subdodávka
pesticidy met,
l cMs

0,1 NMH ano
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Parametr Jednotka Výsledek zkuš, metoda NM Limit.
hodnote

Typ
limitu

Vyh.

Dimethenamid + t,g/l <0,01 subdodávka
pesticidy met,
LcMS

0,1 NMH ano

Dimethachlor + pg/l <0,01 subdodávka
pesticidy met.
LcMs

0,1 NMH ano

Dimethoat + pg/l <0,0,1 subdodávka
pesticidy met.
l cMs

0,1 NMH ano

Epoxiconazole + ps/l <0,03 subdodávka
pesticidy met.
LcMS

0,1 NMH ano

Ethofumesate + ps/l <0,01 subdodávka
pesticidy met.
LcMs

0,1 NMH ano

Fenpropidin + pg/l <0,02 subdodávka
pesticidy met,
l cMs

0,1 NMH ano

Fluroxypyr + pg/l <0,02 subdodávka
pesticidy met.
leíMs

0,1 NMH ano

Hexazinon + ps/l <0,0í subdodávka
pesticidy met
LcMs

0,1 NMH ano

Chlormequat + ps/l <0,05 subdodávka
pesticidy met.
LcMs

0,1 NMH ano

lsoproturon + pg/l <0,0í subdodávka
pesticidy met.
lctMs

0,1 NMH ano

Linuron + ps/l <o,o2 subdodávka
pesticidy met,
LcMs

0,1 NMH ano

MCPA + pg/l <0,01 subdodávka
pesticidy met.
LcMs

0,1 NMH ano

MCPP + pg/l <0,01 subdodávka
pesticidy met,
LcMs

0,1 NMH ano

Metamitron + pg/l <0,03 subdodávka
pesticidy met.
l cMs

0,í NMH ano

Metazachlor + pg/l <0,0í subdodávka
pesticidy met.
LcMs

0,1 NMH ano

S-Metolachlor + ug/l <0,0í subdodávka
pesticidy met.
lctMs

0,1 NMH ano
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Parametr Jednotka Výsledek zkuš, metoda NM Limit.
hodnota

Typ
limitu

Vyh.

Metribuzin + pg/l <0,03 subdodávka
pesticidy met.
LcMs

0,1 NMH ano

Napropamid + tJg/l <0,01 subdodávka
pesticidy met.
LcMS

0,1 NMH ano

pendimethalin + pg/l <0,03 subdodávka
pesticidy met.
leí\/ls

0,1 NMH ano

prochloraz + pg/l <o,02 subdodávka
pesticidy met.
LcMS

0,1 NMH ano

Propiconazole + pg/l <0,01 subdodávka
pesticidy met.
LcMs

0,1 NMH ano

prothioconazol + ps/l <0,05 subdodávka
pesticidy met.
LcMs

0,1 NMH ano

Spiroxamine + p9/l <0,0í subdodávka
pesticidy met,
lcíMs

0,1 NMH ano

Tebuconazole + pg/l <0,01 subdodávka
pesticidy met.
LcMS

0,1 NMH ano

Terbuthylazin + p9/l <0,01 subdodávka
pesticidy met.
LcMS

0,1 NMH ano

Thiophanate - methyl + pg/l <0,03 subdodávka
pesticidy met.
l eMs

0,1 NMH ano

2,4-D + ps/l <0,01 subdodávka
pesticidy met.
LcMS

0,1 NMH ano

2,4-DP (dichlorprop) + pg/l <0,01 subdodávka
pesticidy met.
LcMs

0,1 NMH ano

Clopyralid + pg/l <0,03 subdodávka
pesticidy met.
LcMs

0,1 NMH ano

Quinmerac + us/l <0,01 subdodávka
pesticidy met.
lcí\/ls

0,1 NMH ano

Daclinirlní lálvtt aalv t toll o o,14 05 Nl\/lH 2no
+ označené látky jsou zahrnuty do parametru pesticidní látky - ce|kem,

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce----------------

Použité metody zkoušení
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Metoda AJN ldentifikace metody
Místo

provedení
zkouškv

SoP _ 316 A čsN zszzte 2
soP - 55 A CSN EN lSO 7887 - metoda C 2
subdodávka - bromičnanv A ALS Laboratory Group Praha - metoda W-OXY-IC 3
SoP _ 41 A CSN lSO 7980,zména21 2

A dopočet z naměřených hodnot 2
SoP-311 B A CSN EN lSO 9308-1:2015 2
SoP - 18 A CSN lSO 10359. část 1 2
soP - 47 A čsru zs z++o 2
sr)p - ?/, A čstrt tso szsz 2

subdodávka - chloritany,
chlorečnanv

A ALS Laboratory Group Praha metoda W-OXY-IC 3

SoP - 101 A Čsn eru lso 1 1885, manuál přístroie lcPE - 9000 2
SoP - 308 A A cSN EN lso 7899-2 2
soP-12A A čsru rru 27888 2
SoP - 41 A Čsru eN lso 5961, ČSN lso 7980, změna 21, ČsN EN lso

8288. ČsN 757400. ČsN rN lzgg
2

soP - 44 A čsN EN lso 5961, čsN EN lso 15586 2
SoP - 31 A CSN lSO 6703, část 1:1995, CSN lSO 6703, část 2, CSN 75

7415
2

snp-nqA A Metodika firmv HACH 2
soP - 317 A čsru zszztz 2
SoP - 23 A eSN lSO 7150-1,změna21

Pitter. P.: Hvdrochemie. 4. vvdání. VŠCHT Praha 2009
2

SoP _ 24 A cSN EN 26777 2
SoP - 26 A Horáková, M., Lischke, P., Grunwald, A,: Chemické a fyzikální

metodv analÝzv vod, Praha 1986
2

soP - 05 A CSN EN 1622, TNV 757340 2
subdodávka pesticidy met
I cMs

A ALS Laboratory Group, Praha J

šnp-ínA A čstrt tso 10523 + změna Z1 2
soP - 306 A čsru 

=ru 
lso6222 2

SoP - 74 A čsN EN lso 17993, čsN zs zss+ 2
SoP - 36 A CSN 75 7477. oprava 1 2
SoP - 48 A CsN lso 9964-3. cSN 75 7358 2
SoP - 01 A cSN 75 7342 1

SoP - 79 A csN EN 1484 2
SoP - 63 A ČSN EN lso 10301, cSN 75 7550 2
subdodávka uran A ALS Laboratory Group Praha metodou W-U-PHO J

soP-03A A Aplikační listv firmv HACH 1

§óP - ?í7 A čsru znzzrl )

Vysvětlivky:
A/N Akreditovaná/neakreditovanázkouška
NM Nejistota měření
KTJ Kolonietvořícíjednotku
NMH Nejvyšší mezní hodnota
MH Mezníhodnota
DH Doporučená hodnota



BIOAN ALYT|KA CZ, s.r.o,
Laboratoř Chrudim, zkušební taboratoř ě, 1012, akreditovaná ČtA
d/e Čsív EN Iso/tEc 17025:2018
537 01 Chrudim, Píšťovy 820

Protokol o zkoušce č. 4111/20

x#.
Strana:9/9

Hodnoceníje provedeno dle vyhlášky ě,25212004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a
teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění,

Hodnocení zpracoval: lng. Eva Novotná

Místo provedení zkoušky:
1. Terénní měření
2. Laboratoř Chrudim
3. Subdodávka - mimo Laboratoř Chrudim

- Konec protokolu o




